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zkuŠební |aboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o'p.s' pod č.1429 pod|e ČsN EN |so/|Ec 17025:2005
Povo|ení sÚJB Vystaveno pod čj' SÚJB/RcHru4g5912010 dne24.2.2010 na dobu neurČitou

Protokol o zkoušce č. 1691112016

Radío|ogický rozbor
Vzorek č,': 5,|,|1112o16

objednate| měření: ČEVAK a.s', sevemí 8/2264, České Budéjovice, 370 'l0

Dodavate| vody: obecní úřad, Bzová ěp.52, 267 43 Bzová u Hořovic

PoŽadovaný rozsah měření: Úp|ný rozbor pro úče|y systematického měření a hodnocení obsahu

Přírodních radionuk|idů ve Vodě dodáVané k Veřejnému zásobování pitnou
vodou

ldentiÍikace yzorku:
Vodovod: Bzová, okres Beroun
PůVod vzoÍku: Voda podzemní, místní zdro]
Místo odběru: BzoVá, oÚ, ěp. 52
Upřesnění:
Datum odběru: 15.2.2016 Čas: 9:45
Odebral: Ptáčková Kateřina. ČEVAK a.s'
Číslo vzorku objednate|e: 4280

Údaje o měření:
Měření provedeno: od 15.2.2016 do 23.2.2Q16
|\i|ísto měření: Laboratoř pitných Vod, U Vodojemu 3085, 272 80 K|adno
Měření proved|: olga Pánková
Hodnocení proved|:olga Pánková, dŽiteI opíáVnění zv|áštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zv|áště

důleŽitých z hlediska radiačnÍ ochrany

odborné stanovisko:
ce|ková objemová aktivita a|ía nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,2 Bq/|, kterou stanoví Vyh|áška sÚJB č' 3o7l2oo2 Sb.,
Ve znění pozdějších předpisů.
ceIková objemová aktivita beta nepřevyŠuje směrnou hodnotu o,5 Bq/|, kterou stanoví vyhláška sÚJB č. 3o7/20o2 sb. ,
ve znění pozdějŠích předpisů.
objemová aktivita Íadonu 222 nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/|' kterou stanoví VyhIáŠka SÚJB č. 3o7l2oo2 sb''
Ve znění pozdějších předpisŮ'

Výsledky rozboru Vyhovují poŽadavkům s 6 zákona č. 1811997 Sb.' ve znění pozdějšÍch předpisů, na vodu dodávanou
k Veřejnému zásobování pitnou Vodou.

Stanoveni zjištěná
hodnota

Neiistota Jednotky smémé a mezní
hodnolv

zpracováno dIe metod
ŽdÍo|\

Pozn

ce|ková obiemová aktívita alfa <0,03 Bq/l 0.2 SH soP č' 46{ČsN 75 761t)

c€|ková obiemová aktivita beta <0 .10 Bq/l 0.5 SH soP č, 47 {ČsN 75 7612)
objemová aktivita radonu 222 19,8 + ) 7 Bq/l 50

300
SH
MH

soP č. 49 (ČsN 75 7624' 21)
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isĚll9o sb.' o metro|ogii' v p|ďném znění.

* Výsledky d(oušekjsou u,áděny s nejistotou měřeni t/yiádřenou jako tozšlřená nejistota s koeficientem rczšÍřeni k=2 s inteNa|em
sPo|eh|Ívosti 95%. Uvedená neiistota měňenÍ nezahmuje s|ožku nejistoty odběru lzoÍku.

zkratky: soP - standaÍdní pracovnÍ postup pouŽitý ke stanovenl ukazate|e
sH - směmá hodnota objemové aktivity, stanovená vyhláŠkou sÚJB ě. 307/2002 sb., ve znění Pozdějších předpisů
MH - m€zní hodnota objemové aktivity, stanovená vyÝr|áškou SÚJB č' 307/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů
MH*. mezní hodnota pÍo hmohostní koncenÚaci uÍanu býa odvozena z mezníď| hodnot stanovenýďl pro

U-234 a U-23s (s|Ešrou sÚJB č. 3o72oo2 sb., ve znění pozdějšich pňedpisů) za předpok|adu pňrozeného
po@ě4ldot' chefii(t(ou loxidtu ufanu' |deíou posuzujÍ orgány ochrany

technik |aboratoře
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